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PHILIPS: PROCEDURA SCARICO DATI DAE 

1 – AVVIA IL PROGRAMMA 
Dalla scrivania del computer clicca due volte l’icona “PHILIPS DATA MESSENGER” 

 

2 – PREPARA IL DAE
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3 – CONNETTI IL DAE AL COMPUTER 

  
Il simbolo “i” lampeggia di color blu.  Premi il pulsante “i” fino ai 3 segnali acustici 

con il messaggio audio “Gestione dati” 

e togliere il dito. 

4 – VERIFICA LA CONNESSIONE DEL DAE AL COMPUTER 

 

  
La connessione del DAE al computer può richiedere alcuni minuti.  

Verificare che l’icona sullo schermo in basso sia colorata. Metti il mouse sopra per leggere la 
scritta “Collegamento a infrarossi con Heartstart FRxa”. 

Dopo qualche minuto sentirai il messaggio audio “Trasferimento dati” 

 
ATTENZIONE: Se questo non succede ripeti il passaggio precedente (nr. 3). 
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5 – PASSAGGIO DEI DATI 

 
Attesa passaggio dei dati: 

sotto la voce “STATO” la riga sarà vuota. 
 

 
Passaggio dei dati avviato: 

subito dopo comparirà “ELABORAZIONE MANUALE IN SOSPESO”. 
Clicca ELABORA 
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6 – CONCLUSIONE 

La schermata del passaggio 5 sparirà: questo significa che la procedura è conclusa. 

 
7 – INVIO DEI DATI NELLA PAGINA WEB DI AREU 

Segui la guida “DAE: NUOVA PROCEDURA INVIO DATI”. 

 


