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LIFEPAK: PROCEDURA SCARICO DATI DAE 

1 – SELEZIONA IL PROGRAMMA 
Dalla scrivania del computer clicca due volte l’icona “DT EXPRESS” 

 

2 – AVVIO DEL PROGRAMMA
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3 – CONNETTI IL DAE AL COMPUTER 

 
Allinea la chiavetta grigia che ha il cavo “DAE 1000” alla porta infrarossi laterale del DAE. 

SOLO Dopo accendi il DAE. 

4 – SCELTA DEL PAZIENTE 

 
Stabilita la connessione, seleziona il paziente “CURRENT” per scaricare i dati del tuo evento 

e clicca AVANTI 
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5 – INSERISCI IL NUMERO DELLA MISSIONE 

  
Seleziona la voce “ID INCIDENTE” 

e clicca MODIFICA 

Scrivi nel campo “ID INCIDENTE” 

il numero della Missione completo e clicca OK 

 

  
Se l’icona di “ID INCIDENTE” è diventata verde, 

prosegui cliccando AVANTI. 
 

Trasferimento dell’evento in corso. 

 

ATTENZIONE: Se l’icona invece è rimasta rossa, ripeti il passaggio 5 dall’inizio. 
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6 – INSERISCI I DATI DEL PAZIENTE 

 
Dopo il trasferimento dell’evento, inserisci tutti i dati segnati con il simbolo “asterisco” 

e clicca AVANTI 

 

7 – CONCLUSIONE 

 
La procedura è conclusa. Clicca su FINE per chiudere il programma. 

 
8 – INVIO DEI DATI NELLA PAGINA WEB DI AREU 

Segui la guida “DAE: NUOVA PROCEDURA INVIO DATI”. 


